
Warszawa, dnia 08 grudnia 2025 r. 

Wystąpienie pokontrolne nr DNK-WN.80.11.2025.11

Jednostka kontrolowana:

Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku
ul. Polanki 124c, 80-308 Gdańsk

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………..…….…

(nazwa i adres jednostki kontrolowanej)

Kontroler:

Robert Majkowski, nr legitymacji 184 – główny specjalista w Wydziale Nadzoru Departamentu 
Nadzoru i Kontroli GUM

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………..…

(imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera)

Kontrolę w Okręgowym Urzędzie Miar w Gdańsku, ul. Polanki 124c, 80-308 Gdańsk, zwanym 
dalej „OUM w Gdańsku”, przeprowadzono od 19 marca 2025 r. do 19 kwietnia 2025 r., na podstawie 
pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr DNK-WN.80.11.2025.1, z 12 marca 2025 r., 
wydanego z up. Prezesa Głównego Urzędu Miar, zwanego dalej „Prezesem GUM”, przez Wiceprezesa 
Głównego Urzędu Miar – Pana dr hab. Lecha Jaworskiego. Dodatkowo, na zasadach określonych w art. 
35 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224), 
kontroler, mailem z 29 maja 2025 r., zwrócił się z prośbą do Dyrektora OUM w Gdańsku o dodatkowe 
wyjaśnienia.

Zakres kontroli:

Zakres kontroli obejmował zgodność obowiązujących w OUM w Gdańsku uregulowań 
wewnętrznych (procedur) dotyczących legalizacji:

1) przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego;
2) wag nieautomatycznych;
3) odmierzaczy paliw ciekłych oraz odmierzaczy gazu ciekłego LPG,

z przepisami powszechnie obowiązującego prawa w tym zakresie.
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I. Ocena ogólna kontrolowanej działalności

W OUM w Gdańsku zostały opracowane wymienione niżej instrukcje w zakresie legalizacji 
przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego, wag nieautomatycznych i 
odmierzaczy paliw ciekłych oraz gazu ciekłego LPG:

 „Instrukcja Ogólna - Przyrządy do pomiaru prędkości w ruchu drogowym”, Nr systemowy 
I-25/P-18, z 16 lutego 2025 r., określająca metody postępowania 
i metody pomiarowe stosowane przy legalizacji przyrządów do pomiaru prędkości 
pojazdów w kontroli ruchu drogowego (radarowych, laserowych oraz prędkościomierzy 
kontrolnych, w tym przyrządów, które wykonują pomiar prędkości pojazdu 
kontrolowanego na podstawie przebycia przez pojazd kontrolowany odcinka drogi o 
określonej długości, zwana dalej „Instrukcją legalizacji przyrządów do pomiaru 
prędkości”,

 „Instrukcja Ogólna - Wagi nieautomatyczne”, Nr systemowy I-4/P-18, z 21 stycznia 2025 r., 
określająca metody postępowania i metody pomiarowe stosowane przy legalizacji wag 
nieautomatycznych wprowadzonych do obrotu lub użytkowania na podstawie decyzji 
zatwierdzenia typu wydanych do dnia 30 kwietnia 2004 r. oraz w wyniku dokonania oceny 
zgodności, zwana dalej „Instrukcją legalizacji wag nieautomatycznych”,

 „Instrukcja Ogólna - Odmierzacze”, Nr systemowy I-29/P-18 z 25 marca 2025 r., metody 
postępowania i metody pomiarowe stosowane przy legalizacji odmierzaczy paliw ciekłych 
i biopaliw ciekłych oraz odmierzaczy gazu ciekłego propan-butan, w tym gazu 
skroplonego LPG, zwana dalej „Instrukcją legalizacji odmierzaczy”.

Powyższe instrukcje zostały zatwierdzone przez Dyrektora OUM w Gdańsku i zostały 
wprowadzone aktem wewnętrznym w postaci Polityki Jakości OUM w Gdańsku, będącej załącznikiem 
do Księgi Jakości systemu zarządzania. OUM w Gdańsku jest objęty systemami zarządzania według 
norm: PN-EN ISO/IEC 17025, PN-EN ISO/IEC 17020 oraz PN-EN 9001. Pracownicy OUM w Gdańsku 
zostali poinformowani przez Pełnomocnika Dyrektora ds. Jakości, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”, o 
zamieszczeniu instrukcji w Bazie Dokumentów.

Każdy z pracowników OUM w Gdańsku ma dostęp do Bazy Dokumentów. Pełnomocnik 
sprawdza w Bazie Dokumentów kto i kiedy pobrał daną instrukcję oraz odpowiednie formularze 
i załączniki. Stosowanie instrukcji przez pracowników OUM w Gdańsku jest kontrolowane podczas 
kontroli wewnętrznych, przeprowadzanych przez Wydział Nadzoru i Kontroli, zwany dalej „WNiK”, a 
wyniki kontroli są opisane w protokole kontroli. W zakresie ww. nadzoru są przeprowadzane również 
audyty wewnętrzne, realizowane przez audytorów, wyznaczonych przez Pełnomocnika. Wyniki audytu 
są opisane w Raporcie z audytu.

W ramach ww. czynności jest sprawdzana zgodność protokołów sprawdzeń i świadectw 
legalizacji wydawanych podczas czynności legalizacyjnych z formularzami i załącznikami 
do instrukcji, oraz zgodność zapisów w nich dokonywanych z właściwymi aktami prawnymi.

Aktualizacja Instrukcji jest dokonywana przez osobę tworzącą instrukcje lub osobę wyznaczoną 
przez Dyrektora OUM w Gdańsku, a także sprawdzana jest przez osobę merytoryczną i Pełnomocnika.

II. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny cząstkowe kontrolowanej działalności

1. Legalizacja przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego
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Ocena:

Na podstawie dokonanych w toku kontroli ustaleń stwierdzono nieprawidłowości o niskim 
poziomie istotności.

Na podstawie:

 analizy Instrukcji legalizacji przyrządów do pomiaru prędkości,
 wyjaśnień Naczelnika WNiK, pana Wiesława Dąbrowskiego,

 wyjaśnień Dyrektora OUM w Gdańsku.

Ustalenia:

Do legalizacji przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego w OUM 
w Gdańsku jest wykorzystywana Instrukcja legalizacji przyrządów do pomiaru prędkości.

Celem ww. Instrukcji jest jednoznaczne określenie metod postępowania i metod pomiarowych 
stosowanych przy legalizacji przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego 
(przyrządów radarowych, przyrządów laserowych, prędkościomierzy kontrolnych, w tym przyrządów, 
które wykonują pomiar prędkości pojazdu kontrolowanego na podstawie pomiaru czasu przebycia przez 
pojazd kontrolowany odcinka drogi o określonej długości).

W praktyce Instrukcja jest stosowana w Laboratorium Elektryczności i Fizykochemii Wydziału 
Usług Metrologicznych OUM w Gdańsku.

Stwierdzone nieprawidłowości o niskim poziomie istotności:

1. W Instrukcji legalizacji przyrządów do pomiaru prędkości znajduje się zapis „w ruchu 
drogowym”, podczas, gdy zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać 
przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego, oraz 
szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli 
metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1081), powinien być zapis „w kontroli ruchu drogowego”.

2. W załączonym do Instrukcji legalizacji przyrządów do pomiaru prędkości protokole 
sprawdzenia Nr Z1/I-25/P-18, w pkt 2 „Wyniki pomiarów”, znajdują się pojęcia 
„Wskazana prędkość” i „Wartość poprawna”, podczas, gdy zgodnie ze słownikiem 
„Międzynarodowy słownik metrologii Pojęcia podstawowe i ogólne oraz terminy z nimi 
związane (VIM)”, należy je zastąpić odpowiednio pojęciami „Prędkość zmierzona” i 
„Prędkość odniesienia”.

2. Legalizacja wag nieautomatycznych

Ocena:

Na podstawie dokonanych w toku kontroli ustaleń stwierdzono nieprawidłowości o niskim 
poziomie istotności.
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Na podstawie:

 analizy Instrukcji legalizacji wag nieautomatycznych,
 wyjaśnień Naczelnika WNiK, pana Wiesława Dąbrowskiego,
 wyjaśnień Dyrektora OUM w Gdańsku.

Ustalenia:

Do legalizacji wag nieautomatycznych w OUM w Gdańsku jest wykorzystywana Instrukcja 
legalizacji wag nieautomatycznych.

Celem ww. Instrukcji jest jednoznaczne określenie metod postępowania i metod pomiarowych 
stosowanych przy legalizacji wag nieautomatycznych. 

Instrukcja w praktyce jest stosowana w Wydziale Legalizacji, w Laboratorium Masy i Długości 
Wydziału Usług Metrologicznych oraz w Wydziałach Zamiejscowych OUM w Gdańsku.

Stwierdzone nieprawidłowości o niskim poziomie istotności:

1. W pkt 6 Instrukcji legalizacji wag nieautomatycznych - „Opis postępowania”, jest zawarty 
opis postępowania w formie, opartej wyłącznie na diagramach blokowych, nie zawiera 
żadnych opisów o charakterze merytorycznym, odsyłając wyłącznie do normy i przepisów. 
Instrukcja, zgodnie z jej nazwą, powinna zawierać czytelny, jednoznaczny i kompletny 
opis postępowania, wskazujący sposób realizacji poszczególnych kroków podczas 
wykonywania badania, tak aby mogła stanowić realne narzędzie pomocnicze dla 
pracownika wykonującego legalizację. 
Diagramy i schematy blokowe mogą pełnić funkcję pomocniczą, lecz nie zawierają 
szczegółowych opisów o charakterze merytorycznym. 

2. W załącznikach do Instrukcji legalizacji wag nieautomatycznych - „Protokół sprawdzenia 
wagi nieautomatycznej klasy III i IIII do 200 kg” – jednozakresowych i wielozakresowych, 
brak jest rubryk z wartością wzorców dodatkowych podczas badań, mimo, że badania są 
wykonywane zgodnie z § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 
2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi nieautomatyczne, oraz 
szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli 
metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. poz. 152), a w normie PN-EN 
45501 w pkt A.4.4.3 jest mowa o konieczności użycia wzorców dodatkowych 
do wyznaczania błędów. Stwierdzono również brak miejsca na zapisy badania dokładności 
wskazań przy obciążeniu tarą oraz brak miejsca na zapisy dotyczące badania błędu 
tarowania.

3. Legalizacja odmierzaczy paliw ciekłych oraz odmierzaczy gazu ciekłego LPG

Ocena:

Na podstawie dokonanych w toku kontroli ustaleń stwierdzono nieprawidłowości o niskim 
poziomie istotności.

Na podstawie:

 analizy Instrukcji legalizacji odmierzaczy,
 wyjaśnień Naczelnika WNiK, pana Wiesława Dąbrowskiego,
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 wyjaśnień Dyrektora OUM w Gdańsku.

Ustalenia:

Do legalizacji odmierzaczy paliw ciekłych oraz odmierzaczy gazu ciekłego LPG w OUM 
w Gdańsku jest wykorzystywana Instrukcja legalizacji odmierzaczy.

Celem ww. Instrukcji jest jednoznaczne określenie metod postępowania i metod pomiarowych 
stosowanych przy legalizacji odmierzaczy paliw ciekłych oraz odmierzaczy gazu ciekłego LPG.

Instrukcja w praktyce jest stosowana w Wydziale Legalizacji oraz w Wydziałach Zamiejscowych 
OUM w Gdańsku.

Zalecenia pokontrolne

Zaleca się:

1. Opracować wewnętrzne procedury, regulujące zasady wykonywania powierzonych zadań 
z zakresu legalizacji przyrządów pomiarowych wskazanych w zakresie kontroli oraz 
wprowadzić je do wykorzystania w OUM w Gdańsku w drodze zarządzenia Dyrektora 
OUM. 
W celu zapewnienia jednolitego prowadzenia czynności związanych z legalizacją 
przyrządów pomiarowych we wszystkich skontrolowanych obszarach, w zakresie 
opracowania wskazanych wyżej procedur podjąć współpracę ze wszystkimi okręgowymi 
urzędami miar oraz Głównym Urzędem Miar.

2. Wyznaczyć pracowników merytorycznych do koordynacji i współpracy w tworzeniu 
ujednoliconych procedur w zakresie poszczególnych przyrządów pomiarowych.

3. Przeprowadzić analizę posiadanych instrukcji pod kątem ich wykorzystania w ramach ww. 
współpracy ze wszystkimi okręgowymi urzędami miar oraz Głównym Urzędem Miar.
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POUCZENIE

Informacje o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych 
działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy złożyć w terminie 30 dni od daty otrzymania 
niniejszego wystąpienia.

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, od 
wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w wersji elektronicznej.

Z upoważnienia
Prezesa Głównego Urzędu Miar

dr hab. Lech Jaworski
Wiceprezes

Głównego Urzędu Miar
(podpisano elektronicznie)
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