
Warszawa, dnia 11 grudnia 2025 r. 

Wystąpienie pokontrolne nr DNK-WN.80.6.2025.9 

Jednostka kontrolowana:

Okręgowy Urząd Miar w Katowicach
ul. Rynek 9, 40-957 Katowice 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………..…….…

(nazwa i adres jednostki kontrolowanej)

Kontroler:

Jarosław Baumann, nr legitymacji 185 – starszy specjalista w Wydziale Nadzoru Departamentu 
Nadzoru i Kontroli GUM

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………..…

(imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera)

Kontrolę w Okręgowym Urzędzie Miar w Katowicach, ul. Rynek 9, 40-957 Katowice, zwanym 
dalej „OUM w Katowicach”, przeprowadzono od 18 marca 2025 r. do 18 kwietnia 2025 r., na podstawie 
pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr DNK-WN.80.6.2025.1, z 12 marca 2025 r., 
wydanego z up. Prezesa Głównego Urzędu Miar, zwanego dalej „Prezesem GUM”, przez Wiceprezesa 
Głównego Urzędu Miar – Pana dr hab. Lecha Jaworskiego. Dodatkowo, na zasadach określonych w art. 
35 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224), 29 
maja 2025 r. zwrócono się z prośbą do Dyrektora OUM w Katowicach o dodatkowe wyjaśnienia.

Zakres kontroli:

Zakres kontroli obejmował zgodność obowiązujących w OUM w Katowicach uregulowań 
wewnętrznych (procedur) dotyczących legalizacji:

1) przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego;
2) wag nieautomatycznych;
3) odmierzaczy paliw ciekłych oraz odmierzaczy gazu ciekłego LPG,

z przepisami powszechnie obowiązującego prawa w tym zakresie.
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I. Ocena ogólna kontrolowanej działalności

W OUM w Katowicach zostały opracowane jednolite instrukcje w zakresie legalizacji 
przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego, prędkościomierzy 
kontrolnych do odcinkowego pomiaru średniej prędkości pojazdu oraz wag nieautomatycznych.

Opracowane instrukcje są przekazywane do stosowania we wszystkich komórkach 
organizacyjnych OUM w Katowicach, zajmujących się prawną kontrolą metrologiczną danego 
przyrządu pomiarowego. Pracownicy OUM w Katowicach są informowani o konieczności stosowania 
wdrożonych instrukcji. Instrukcje, podobnie jak zarządzenia Dyrektora OUM w Katowicach, są 
zamieszczane w folderze sieciowym udostępnionym wszystkim pracownikom. Przestrzeganie 
wdrożonych instrukcji kontroluje cyklicznie Wydział Nadzoru i Koordynacji.

W odniesieniu do legalizacji odmierzaczy paliw ciekłych oraz odmierzaczy gazu ciekłego LPG, 
w OUM w Katowicach nie opracowano wewnętrznych procedur w tym zakresie, gdyż - jak wynika z 
wyjaśnień przekazanych podczas kontroli - sposób postępowania dotychczas nie budził wątpliwości. 
Podczas wykonywania tych czynności pracownicy OUM w Katowicach wykorzystują przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa w tym zakresie.

W ocenie kontrolującego, w celu jednolitego prowadzenia czynności związanych z legalizacją 
przyrządów pomiarowych, zasadne jest opracowanie wewnętrznych procedur wprowadzanych 
bezpośrednio zarządzaniami Dyrektora OUM w Katowicach, regulujących w całym OUM 
w Katowicach zasady wykonywania powierzonych zadań dotyczących legalizacji przyrządów we 
wszystkich skontrolowanych obszarach.

II. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny cząstkowe kontrolowanej działalności

1. Legalizacja przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego

Ocena: 

Na podstawie dokonanych w toku kontroli ustaleń stwierdzono nieprawidłowości o niskim 
poziomie istotności.

Na podstawie:

 analizy Instrukcji legalizacji prędkościomierzy kontrolnych („odcinkowych”), 
z 30 stycznia 2013 r., zwanej dalej „Instrukcją do legalizacji OPP”,

 wyjaśnień udzielonych przez Kierownika Pracowni Pomiarów Prędkości Wydziału 
Legalizacji OUM w Katowicach,

 udostępnionych dokumentów.

Ustalenia:

Legalizacja przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego na terenie 
podległym OUM w Katowicach jest wykonywana przede wszystkim w punktach legalizacyjnych. 
Przyrządy zainstalowane na stałe sprawdza się w miejscu użytkowania.
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Do legalizacji przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego, 
prędkościomierzy kontrolnych do odcinkowego pomiaru średniej prędkości pojazdu, w OUM 
w Katowicach wykorzystywana jest Instrukcja do legalizacji OPP.

Dodatkowo, w procesie legalizacji są wykorzystywane również decyzje zatwierdzenia typu i 
instrukcje obsługi zgłoszonych do legalizacji przyrządów.

W OUM w Katowicach został również opracowany formularz protokołu sprawdzenia przyrządu 
do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego, prędkościomierzy kontrolnych do 
odcinkowego pomiaru średniej prędkości pojazdu.

Do pozostałych przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego nie 
opracowano instrukcji legalizacji. W ocenie Dyrektora OUM w Katowicach, rozporządzenie Ministra 
Gospodarki z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do 
pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego, oraz szczegółowego zakresu badań i 
sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1081) oraz instrukcje obsługi przyrządów są w tym zakresie wystarczające.

Stwierdzone nieprawidłowości o niskim poziomie istotności:

1. Instrukcja do legalizacji OPP odnosi się do nieaktualnego aktu prawnego, tj. 
do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie wymagań, 
którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu 
drogowego, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas 
prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. poz. 1663) i 
powinna zostać zaktualizowana.

2. W udostępnionych formularzach protokołów sprawdzenia przyrządu brak jest daty 
sporządzenia protokołu, o której mowa w § 20 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra 
Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli 
metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. poz. 759, z późn. zm.), zwanego dalej 
„Rozporządzeniem w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów 
pomiarowych”.

W ocenie kontrolującego, w celu jednolitego prowadzenia czynności związanych z legalizacją 
przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego, zasadne jest wprowadzanie, 
w drodze zarządzenia Dyrektora OUM w Katowicach, wewnętrznych procedur regulujących zasady 
wykonywania powierzonych zadań, z zakresu legalizacji tych przyrządów. 

2. Legalizacja wag nieautomatycznych 

Ocena: 

Na podstawie dokonanych w toku kontroli ustaleń stwierdzono nieprawidłowości o niskim 
poziomie istotności.

Na podstawie:

 analizy Instrukcji „Sprawdzania wag nieautomatycznych”, wydanie z 26 marca 2025 r., 
zwanej dalej „Instrukcją legalizacji wag nieautomatycznych”,

 wyjaśnień udzielonych przez Dyrektora OUM w Katowicach,
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 udostępnionych dokumentów.

Ustalenia:

Do legalizacji wag nieautomatycznych w OUM w Katowicach jest wykorzystywana Instrukcja 
legalizacji wag nieautomatycznych, która została zatwierdzona przez Dyrektora OUM w Katowicach. 
Powyższa instrukcja jest stosowana podczas legalizacji ponownej wag wprowadzanych do obrotu lub 
użytkowania na podstawie decyzji zatwierdzenia typu wydanych do 30 kwietnia 2004 r. i w wyniku 
dokonania oceny zgodności. Sprawdzenie podczas legalizacji ponownej przeprowadza się zgodnie z 
normą PN-EN 45501:2015 „Zagadnienia metrologiczne wag nieautomatycznych”.

Do Instrukcji legalizacji wag nieautomatycznych zostały załączone następujące formularze 
protokołów sprawdzeń:

 Protokół sprawdzenia wagi nieautomatycznej przy legalizacji ponownej (do 1000 kg),
 Protokół sprawdzenia wagi nieautomatycznej przy legalizacji ponownej (powyżej 1000 

kg),
 Protokół sprawdzenia wagi nieautomatycznej przy legalizacji ponownej (klasa dokładności 

I elektroniczna),

 Protokół sprawdzenia wagi nieautomatycznej przy legalizacji ponownej (klasa dokładności 
I mechaniczna).

Przyczyną opracowania Instrukcji legalizacji wag nieautomatycznych były wytyczne 
kontrolującego z Głównego Urzędu Miar podczas jednej z poprzednich kontroli. Dodatkowym 
powodem powstania instrukcji, w ocenie Dyrektora OUM w Katowicach, była potrzeba zapewnienia 
pracownikom dostępu do niezbędnych informacji. W innym przypadku należałoby wyposażyć 
poszczególne komórki organizacyjne w dodatkowe egzemplarze normy PN-EN 45501:2015, co 
wiązałoby się dodatkowymi kosztami. W opracowanej instrukcji zostały zawarte niezbędne informacje 
nie tylko z normy, ale również z rozporządzeń dotyczących wag nieautomatycznych.

Stwierdzone nieprawidłowości o niskim poziomie istotności:

1. W pkt 7 Instrukcji legalizacji wag nieautomatycznych - „Dokumenty związane” zostało 
przytoczone uchylone rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 
dnia 3 października 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny 
odpowiadać wagi nieautomatyczne (Dz. U. poz. 1791).

2. W pkt 8 Instrukcji legalizacji wag nieautomatycznych - „Załączniki i formularze” nie 
przewidziano w tabelach dotyczących badania błędów wskazań, niecentryczności, rozrzutu 
i badania błędów wskazań przy obciążeniu tarą, zapisów dotyczących wartości użytych 
wzorców dodatkowych (dokładek). W przypadku, gdy w wagach nieautomatycznych e = 
d, takie wzorce należy użyć zgodnie z pkt. A.4.4.3 normy PN-EN 45501:2015.

W ocenie kontrolującego, w celu jednolitego prowadzenia czynności związanych z legalizacją 
wag nieautomatycznych, zasadne jest wprowadzanie, w drodze zarządzenia Dyrektora OUM w 
Katowicach, wewnętrznych procedur regulujących zasady wykonywania powierzonych zadań, z 
zakresu legalizacji tych przyrządów. 
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3. Legalizacja odmierzaczy paliw ciekłych oraz odmierzaczy gazu ciekłego LPG

Ocena: 

W OUM w Katowicach brak jest wewnętrznych procedur w zakresie legalizacji odmierzaczy 
paliw ciekłych oraz odmierzaczy gazu ciekłego LPG.

Na podstawie:

 wyjaśnień udzielonych przez Dyrektora OUM w Katowicach,
 opisu postępowania w przypadku legalizacji odmierzaczy,
 udostępnionych dokumentów. 

Ustalenia:

W OUM w Katowicach nie opracowano wewnętrznych procedur w zakresie legalizacji 
odmierzaczy paliw ciekłych oraz odmierzaczy gazu ciekłego LPG, ponieważ - zgodnie z wyjaśnieniami 
Dyrektora OUM w Katowicach - proces legalizacji wyżej wymienionych przyrządów pomiarowych 
odbywa się bezpośrednio na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa w tym zakresie.

Podczas wykonywania legalizacji są również wykorzystywane decyzje zatwierdzenia typów oraz 
certyfikaty badania typu UE sprawdzanych przyrządów pomiarowych.

Szczegółowy opis postępowania w przypadku legalizacji odmierzaczy przedstawiony został 
przez Panią Marzenę Kwiecień-Grudziecką, Naczelnik Wydziału Usług Metrologicznych.

Z przeprowadzonej legalizacji odmierzaczy w OUM w Katowicach jest sporządzany protokół 
zawierający wszystkie wymagane dane i wyniki zgodnie z § 20 Rozporządzenia w sprawie prawnej 
kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych.

W związku z powyższym, w OUM w Katowicach nie zostały opracowane wewnętrzne procedury.

W ocenie kontrolującego, w celu jednolitego prowadzenia czynności związanych z legalizacją 
odmierzaczy paliw ciekłych oraz odmierzaczy gazu ciekłego LPG, zasadne jest opracowanie 
wewnętrznych procedur regulujących zasady wykonywania powierzonych zadań z zakresu legalizacji 
tych przyrządów oraz wprowadzenie ich zarządzeniem Dyrektora OUM w Katowicach.

Zalecenia pokontrolne

Zaleca się:

1. Opracować wewnętrzne procedury, regulujące zasady wykonywania powierzonych zadań 
z zakresu legalizacji przyrządów pomiarowych wskazanych w zakresie kontroli oraz 
wprowadzić je do wykorzystania w OUM w Katowicach w drodze zarządzenia Dyrektora 
OUM.
W celu zapewnienia jednolitego prowadzenia czynności związanych z legalizacją 
przyrządów pomiarowych we wszystkich skontrolowanych obszarach, w zakresie 
opracowania wskazanych wyżej procedur podjąć współpracę ze wszystkimi okręgowymi 
urzędami miar oraz Głównym Urzędem Miar.

2. Wyznaczyć pracowników merytorycznych do koordynacji i współpracy w tworzeniu 
ujednoliconych procedur w zakresie poszczególnych przyrządów pomiarowych.

3. Przeprowadzić analizę posiadanych instrukcji pod kątem ich wykorzystania w ramach ww. 
współpracy ze wszystkimi okręgowymi urzędami miar oraz Głównym Urzędem Miar.
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POUCZENIE

Informacje o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach 
lub przyczynach ich niepodjęcia należy złożyć w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego 
wystąpienia.

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, od 
wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w wersji elektronicznej.

Z upoważnienia
Prezesa Głównego Urzędu Miar

dr hab. Lech Jaworski
Wiceprezes

Głównego Urzędu Miar
(podpisano elektronicznie)
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