
Warszawa, dnia 30 kwietnia 2026 r. 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 
NR DNK-WN.80.26.2025.9 

Jednostka kontrolowana: 

Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie
pl. Lotników 4/5, 70-414 Szczecin

Kontrolujący:

 Jarosław Baumann, nr legitymacji 185 – starszy specjalista w Wydziale Nadzoru 
Departamentu Nadzoru i Kontroli GUM – przewodniczący zespołu,

 Tomasz Papis, nr legitymacji 157 – główny specjalista w Wydziale Systemu 
Zarządzania Departamentu Nadzoru i Kontroli GUM – członek zespołu

Kontrolę w Okręgowym Urzędzie Miar w Szczecinie, pl. Lotników 4/5, 70-414 Szczecin, 
zwanym dalej „OUM w Szczecinie”, przeprowadzono od 22 października 2025 r. do 19 grudnia 
2025 r., na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr DNK-
WN.80.26.2025.1 z 20 października 2025 r., wydanego z up. Prezesa Głównego Urzędu Miar, przez 
Wiceprezesa Głównego Urzędu Miar – Pana dr hab. Lecha Jaworskiego.

  
Zakres kontroli:

Zakres kontroli obejmował wykonywanie przez Dyrektora OUM w Szczecinie zadań 
wynikających z ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2063), zwanej 
dalej „Prawem o miarach”, ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i 
nadzoru rynku (Dz. U. z 2025 r. poz. 568), zwanej dalej „ustawą o systemach oceny zgodności i 
nadzoru rynku”, oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2025 r. poz. 1173), zwanej dalej „ustawą PZP”, w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 21 października 
2025 r., w szczególności: 

1. wykonywanie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów do pomiaru prędkości 
pojazdów w kontroli ruchu drogowego, wag nieautomatycznych, odmierzaczy paliw 
ciekłych oraz odmierzaczy LPG, na podstawie funkcjonujących procedur,

2. prowadzenie kontroli realizowanych na podstawie ustawy Prawo o miarach,
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3. prowadzenie oraz dokumentowanie kontroli i postępowań pokontrolnych, 
realizowanych na podstawie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, 

4. procedury oraz prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Oceny cząstkowe

1. Wykonywanie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów do pomiaru prędkości 
pojazdów w kontroli ruchu drogowego, wag nieautomatycznych, odmierzaczy paliw 
ciekłych oraz odmierzaczy LPG, na podstawie funkcjonujących procedur

1.1. Wykonywanie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów do pomiaru prędkości 
pojazdów w kontroli ruchu drogowego

Ocena: 

W dokumentacji czynności dotyczących legalizacji przyrządów do pomiaru prędkości 
pojazdów w kontroli ruchu drogowego stwierdzono nieprawidłowości o niskim poziomie 
istotności.

Na podstawie:

 analizy dokumentacji z legalizacji przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów 
w kontroli ruchu drogowego o nr: L1.45.55.2024, L1.45.79.2025, L1.45.142.2024, 
L1.45.162.2025, L1.45.218.2025, L1.45.125.2025, L1.45.141.2024, L1.45.166.2025, 
L1.45.232.2024, L1.45.249.2025;

 wyjaśnień udzielonych przez Dyrektora OUM w Szczecinie.

Ustalenia:

Do legalizacji przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego 
wykorzystywane są następujące wewnętrzne instrukcje:

 Instrukcja legalizacji IL-V-01 - „Przyrządy do pomiaru prędkości w kontroli ruchu 
drogowego”, wydanie 6 z 15 stycznia 2021 r.;

 Instrukcja legalizacji IL-V-02 - „Przyrządy do pomiaru prędkości w kontroli ruchu 
drogowego – pomiar odcinkowy”, wydanie 7 z 18 grudnia 2023 r.

Pracownicy wykonujący legalizacje przyrządów do pomiaru prędkości uczestniczyli 
w wewnętrznych szkoleniach. Wykonywanie ww. czynności znajduje się w zakresach obowiązków 
tych pracowników.

W OUM w Szczecinie sprawy dotyczące legalizacji przyrządów do pomiaru prędkości 
pojazdów w kontroli ruchu drogowego prowadzone są w Systemie Wsparcia Informatycznego 
Usług Terenowej Administracji Miar ŚWITEŹ, zwanym dalej „systemem ŚWITEŹ”. Świadectwa 
legalizacji są sporządzane w formie elektronicznej i doręczane wnioskodawcom na konto w 
systemie ŚWITEŹ albo przez e-Doręczenia. W przypadku wniosku strony o doręczenie oryginału 
świadectwa legalizacji sporządzonego pierwotnie w formie elektronicznej, wydruk takiego 
świadectwa, spełniający wymagania określone w art. 393 § 2 Kodeksu postępowania 



3

administracyjnego1, jest doręczany osobiście przez pracowników OUM w Szczecinie albo poprzez 
wysyłkę listem poleconym.

Mając powyższe na uwadze, należy wskazać, że sposoby doręczania pism regulują przepisy 
KPA, wskazujące, że organ administracji publicznej doręcza pisma na adres do doręczeń 
elektronicznych, zwany „adresem do doręczeń elektronicznych”, chyba że doręczenie następuje na 
konto w systemie teleinformatycznym organu albo w siedzibie organu2. 

Sposób załatwiania spraw z wykorzystaniem usług online reguluje art. 14 § 1c KPA. Zgodnie 
z tym przepisem, sprawy mogą być załatwiane z wykorzystaniem usług online udostępnianych 
przez organy administracji publicznej, po uwierzytelnieniu strony lub innego uczestnika 
postępowania w sposób określony w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne3. W przypadku pism 
wydanych przez organ w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, 
doręczenie powinno następować na konto w systemie teleinformatycznym. 

W związku z powyższym, doręczanie wydruku świadectwa legalizacji listem poleconym jest 
działaniem nieprawidłowym. Taka forma doręczenia jest możliwa do zastosowania tylko 
w przypadku braku możliwości doręczenia takiego dokumentu w siedzibie organu, o czym stanowi 
art. 39 § 3 KPA.

Stwierdzone nieprawidłowości o niskim poziomie istotności:

1. W protokołach sprawdzeń dołączonych do spraw nr OUM09.WU.L1.45.55.2024 oraz 
OUM09.WU.L1.45.79.2025, dotyczących legalizacji przyrządu pomiarowego o nazwie 
Unicam VELOCITY3, zainstalowanego na drodze krajowej nr 32, brak jest informacji 
w jaki sposób wyznaczono długość odcinka drogi. Z wyjaśnień Dyrektora OUM w 
Szczecinie wynika4, że w 2024 r. długość odcinka drogi została przyjęta z pomiarów 
przeprowadzanych podczas wcześniejszej legalizacji, natomiast w 2025 r. 
uwzględniono długość odcinka drogi wskazaną w świadectwie wzorcowania tego 
odcinka wydanym przez OUM w Łodzi. 
Wynik wyznaczenia długości odcinka drogi lub szczegółowa informacja 
o pochodzeniu tych danych powinny być udokumentowane w protokole sprawdzenia. 
Należy mieć bowiem na uwadze, że długość odcinka drogi wraz 
z czasem przebycia tej drogi, są danymi niezbędnymi do wyznaczenia poprawnej 
wartości prędkości, a w konsekwencji do określenia wartości błędu granicznego 
dopuszczalnego sprawdzanego przyrządu pomiarowego oraz stwierdzenia czy przyrząd 
ten spełnia albo nie spełnia wymagań, w szczególności w zakresie błędów granicznych 
dopuszczalnych. 

2. W świadectwie legalizacji oraz w protokole sprawdzenia przyrządu do pomiaru 
prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego o oznaczeniu MESTA Fusion RN, w 
sprawie nr OUM09.WU.L1.45.125.2025, nieprawidłowo określono miejsca nałożenia 
cech zabezpieczających w postaci plomb ołowianych 

1 ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), zwana dalej „KPA”
2 Art. 39 § 1 KPA
3 (Dz. U. z 2025 r. poz. 1703)
4 email z 12 grudnia 2025 r
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o znamionach 9PL*. W ww. dokumentach w rubryce „Miejsca umieszczenia cech”, 
znajdują się następujące zapisy:
„- na trzech plombach w celu uniemożliwienia dostępu do śrub mocujących antenę 
radaru;
- na dwóch plombach podstawy aparatu cyfrowego (APN)”.

Prawidłowy zapis w zakresie usytuowania cech zabezpieczających powinien brzmieć:
- na śrubach mocujących antenę radaru,
- na podstawie aparatu cyfrowego (APN),
zgodnie z treścią świadectwa zatwierdzenia typu nr 1200701-RW-20 z 22 września 
2022 r. uznanego za równoważne zatwierdzeniu typu decyzją Prezesa Głównego 
Urzędu Miar nr L1/2022 z 31 stycznia 2022 r.

3. Doręczanie wydruków świadectw legalizacji sporządzonych pierwotnie w formie 
elektronicznej poprzez wysyłkę listem poleconym.

1.2. Wykonywanie prawnej kontroli metrologicznej wag nieautomatycznych

Ocena: 

W dokumentacji czynności dotyczących legalizacji wag nieautomatycznych stwierdzono 
nieprawidłowości o niskim poziomie istotności.

Na podstawie:

 analizy dokumentacji z legalizacji wag nieautomatycznych nr: 
OUM09.L1.45.45.2025, OUM09.L1.45.107.2025, 
OUM09.L1.45.165.2024, OUM09.L1.45.175.2025, 
OUM09.L1.45.267.2024, OUM09.WZ2.45.20.2025, 
OUM09.WZ2.45. 114.2025, OUM09.WZ2.45.616.2025, OUM09.WZ2.45.756.2024, 
OUM09.WZ2.45.812.2024, OUM09.W1.45.160.2025, OUM09.W1.45.296.2024, 
OUM09.W1.45.630.2025, OUM09.W1.45.688.2025, 
OUM09.W1.45.746.2024, OUM09.WZ3.45.1.2024, 
OUM09.WZ3.45.471.2024, OUM09.WZ3.45.698.2025, OUM09.WZ3.45.765.2025, 
OUM09.WZ3.45.777.2025, OUM09.WZ4.45.42.2025, OUM09.WZ4.45.416.2025, 
OUM09.WZ4.45.566.2025, OUM09.WZ4.45.636.2024, OUM09.WZ4.45.835.2024, 
OUM09.WZ5.45.197.2025, OUM09.WZ5.45.928.2025, OUM09.WZ5.45.1121.2024, 
OUM09.WZ5.45.1255.2025, OUM09.WZ5.45.1318.2024; 

 wyjaśnień udzielonych przez Dyrektora OUM w Szczecinie.

Ustalenia:

Do legalizacji wag nieautomatycznych w OUM w Szczecinie jest wykorzystywana Instrukcja 
legalizacji IL-M-02 - Wagi nieautomatyczne, wydanie 8 z 18 września 2024 r.

Pracownicy wykonujący legalizacje wag nieautomatycznych uczestniczyli w wewnętrznych 
szkoleniach. Wykonywanie ww. czynności znajduje się w zakresach obowiązków tych 
pracowników.

Podczas kontroli łącznie sprawdzono 30 szt. dokumentacji związanej z legalizacją wag 
nieautomatycznych.
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W OUM w Szczecinie sprawy dotyczące legalizacji wag nieautomatycznych są prowadzone 
są w systemie ŚWITEŹ. Świadectwa legalizacji są sporządzane w formie elektronicznej i doręczane 
wnioskodawcom na konto w systemie ŚWITEŹ albo przez 
e-Doręczenia. W przypadku wniosku strony o doręczenie oryginału świadectwa legalizacji 
sporządzonego pierwotnie w formie elektronicznej, wydruk takiego świadectwa, spełniający 
wymagania określone w art. 39 § 2 KPA, jest doręczany osobiście przez pracowników OUM w 
Szczecinie albo poprzez wysyłkę listem poleconym.

Wyjaśnienie tej kwestii oraz nieprawidłowość w tym zakresie przedstawiono w punkcie 1.1 
niniejszego projektu wystąpienia pokontrolnego.

Stwierdzone nieprawidłowości o niskim poziomie istotności:

1. W sprawie nr OUM09.WZ2.45.20.2025, wydane świadectwo legalizacji ponownej jest 
niezgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra 
Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli 
metrologicznej przyrządów pomiarowych5. Nad tytułem dokumentu umieszczono 
dodatkowo wyraz „Max”.

2. W protokole sprawdzenia wagi nieautomatycznej RADWAG AS 220.3Y (sprawa nr 
OUM09.WU.L1.45.267.2024) nieprawidłowo wskazano, że wilgotność podczas 
sprawdzania wagi wynosiła 266,8 %.

1.3. Wykonywanie prawnej kontroli metrologicznej odmierzaczy paliw ciekłych oraz 
odmierzaczy gazu LPG

Ocena: 

W dokumentacji czynności dotyczących legalizacji odmierzaczy paliw ciekłych oraz 
odmierzaczy gazu LPG stwierdzono nieprawidłowości o niskim poziomie istotności.

Na podstawie:

 analizy dokumentacji z legalizacji odmierzaczy paliw ciekłych oraz odmierzaczy 
gazu LPG nr: 
OUM09.W1.45.231.2025, OUM09.W1.45.350.2025, 
OUM09.W1.45.502.2024, OUM09.W1.45.539.2024, 
OUM09.W1.45.597.2025, OUM09.WZ2.45.190.2024, OUM09.WZ2.45.197.2025, 
OUM09.WZ2.45.303.2025, OUM09.WZ2.45.737.2024, OUM09.WZ2.45.347.2025, 
OUM09.WZ3.45.624.2024, OUM09.WZ3.45.674.2024, OUM09.WZ3.45.698.2025, 
OUM09.WZ3.45.742.2025, OUM09.WZ3.45.765.2025, OUM09.WZ4.45.239.2025, 
OUM09.WZ4.45.169.2024, OUM09.WZ4.45.437.2024, OUM09.WZ4.45.459.2025, 
OUM09.WZ4.45.677.2024, OUM09.WZ5.45.913.2025, OUM09.WZ5.45.988.2025, 
OUM09.WZ5.45.1022.2024, OUM09.WZ5.45.1221.2025, 
OUM09.WZ5.45.1349.2024,

 wyjaśnień udzielonych przez Dyrektora OUM w Szczecinie.

5 (Dz. U. z 2019 r. poz. 759, z późn. zm.)
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Ustalenia:

Do legalizacji odmierzaczy paliw ciekłych oraz odmierzaczy gazu LPG wykorzystywane są 
następujące wewnętrzne instrukcje:

 Instrukcja legalizacji IL-Q-01 – odmierzacze paliw ciekłych innych niż gazy ciekłe, 
wydanie 1 z 16 października 2024 r.,

 Instrukcja legalizacji IL-Q-02 – odmierzacze gazu ciekłego propan-butan, wydanie 1 z 
16 października 2024 r.

Pracownicy wykonujący legalizacje odmierzaczy paliw ciekłych oraz odmierzaczy gazu LPG 
są przeszkoleni w tym zakresie oraz posiadają odpowiednie zapisy w zakresie swoich obowiązków 
służbowych. 

Podczas kontroli łącznie sprawdzono 25 szt. dokumentacji związanej z legalizacją 
odmierzaczy paliw ciekłych oraz odmierzaczy gazu LPG.

W OUM w Szczecinie sprawy dotyczące legalizacji odmierzaczy paliw ciekłych oraz 
odmierzaczy gazu LPG są prowadzone w ŚWITEZI. Świadectwa legalizacji są sporządzane 
w formie elektronicznej i doręczane wnioskodawcom na konto w systemie ŚWITEŹ albo przez e-
Doręczenia. W przypadku wniosku strony o doręczenie oryginału świadectwa legalizacji 
sporządzonego pierwotnie w formie elektronicznej, wydruk takiego świadectwa, spełniający 
wymagania określone w art. 39 § 2 KPA, jest doręczany osobiście przez pracowników OUM w 
Szczecinie albo poprzez wysyłkę listem poleconym.

Wyjaśnienie tej kwestii oraz nieprawidłowość w tym zakresie przedstawiono w punkcie 1.1 
niniejszego projektu wystąpienia pokontrolnego.

2. Prowadzenie kontroli realizowanych na podstawie ustawy Prawo o miarach

Ocena: 

W dokumentacji czynności dotyczących kontroli realizowanych na podstawie Prawa 
o miarach stwierdzono nieprawidłowości o niskim poziomie istotności.

Na podstawie:

 analizy dokumentacji z kontroli użytkowników przyrządów pomiarowych, protokoły 
nr L1/16/2025, W4/07/2025, W4/99/2025, W4/105/2025, W4/106/2024, 
W4/133/2024, W5.144.2025, W5.160.2024, W5.28.2025, W5.177.2025, 
W5.218.2024, W1/87/2025, W1/98/2025, W1/103/2024, W1/121/2024, W1/175/2024, 
W2/54/2025, W2/60/2025, W2/61/2025, W2/73/2024, W2/85/2024, W3/14/2024, 
W3/75/2025, W3/78/2025, W3/92/2025, W3/103/2024, WUM-LI/1/2025, WUM-
LI/2/2025, WUM-LI/3/2025, WUM-LI/4/2025, WUM-LI/3/2024,

 wyjaśnień udzielonych przez Dyrektora OUM w Szczecinie.

Ustalenia:

Plan kontroli wynikających z Prawa o miarach na 2024 r. został zrealizowany w całości. 
Plany kontroli na 2025 r. dla OUM w Szczecinie opracowano z wykorzystaniem wytycznych 
przekazanych pismem DNK-WN.0332.2.2024.
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OUM w Szczecinie nie posiada instrukcji przeprowadzania kontroli użytkowników 
przyrządów pomiarowych. Postępowanie w tym zakresie odbywa się na podstawie przepisów 
Prawa o miarach oraz pomocniczo w oparciu o dokumenty wewnętrzne administracji miar, w tym 
wytyczne przeprowadzania kontroli użytkowników przyrządów pomiarowych, z maja 2018 r., 
zaakceptowanych przez Prezesa GUM. Wytyczne te oraz wzory dokumentów dotyczących kontroli 
są umieszczone na serwerze wymiany funkcjonującym w OUM w Szczecinie, do którego mają 
dostęp wszyscy pracownicy.

Pracownicy wykonujący czynności kontrolne na podstawie Prawa o miarach są przeszkoleni 
w tym zakresie, oraz posiadają odpowiednie zapisy w zakresie swoich obowiązków służbowych. 
Sprawy dotyczące kontroli są wszczynane w systemie ŚWITEŹ 
i tam procedowane. Dokumenty wytworzone poza systemem są skanowane i dołączane do sprawy.

W okresie objętym kontrolą do OUM w Szczecinie wpłynęło łącznie 20 zgłoszeń 
o ewentualnych nieprawidłowościach dotyczących przyrządów pomiarowych. Czynności 
kontrolne w tym zakresie były podejmowane niezwłocznie, a całość danej sprawy, wraz 
z udzieleniem odpowiedzi zgłaszającemu, realizowano w terminie miesiąca od wpływu zgłoszenia.

Wszystkie zakwestionowane podczas czynności kontrolnych przyrządy pomiarowe były 
zabezpieczane w celu zachowania ich w niezmienionym stanie, zgodnie z regulacjami art. 22j 
ustawy Prawo o miarach. W OUM w Szczecinie w okresie objętym kontrolą nie były wydawane 
decyzje, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 4a Prawa o miarach. W przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości oraz zabezpieczenia przyrządu pomiarowego, wydawano zalecenia pokontrolne, 
w których wyznaczano termin usunięcia nieprawidłowości. Wykonanie zaleceń pokontrolnych było 
monitorowane i nie odnotowano przypadku nie zrealizowania wydanych zaleceń.

Podczas kontroli sprawdzono 30 szt. dokumentacji związanej z wykonywaniem kontroli na 
podstawie Prawa o miarach. 

Stwierdzone nieprawidłowości o niskim poziomie istotności:

W protokołach kontroli dotyczących spraw nr W4/105/2025, W5.144.2025, W5.160.2024, w 
pkt 2, dotyczącym sprawdzenia spełniania wymagań przez przyrządy pomiarowe 
udokumentowano, że nie stwierdzono nieprawidłowości, chociaż z treści tych protokołów wynika, 
że były to kontrole tzw. formalne, podczas których nie sprawdzano właściwości metrologicznych 
przyrządów pomiarowych.

3. Prowadzenie oraz dokumentowanie kontroli i postępowań pokontrolnych, 
realizowanych na podstawie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

Ocena: 

W dokumentacji czynności dotyczących kontroli realizowanych na podstawie ustawy 
o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku stwierdzono nieprawidłowości o niskim poziomie 
istotności.

Na podstawie:
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 analizy dokumentacji z kontroli realizowanych na podstawie ustawy o systemach 
oceny zgodności i nadzoru rynku, protokoły nr: OUM09.WN.510.4.2024, 
OUM09.WN.510.3.2025, OUM09.WN.510.4.2025, OUM09.WN.510.5.2025, 
OUM09.WN.510.7.2025,

 wyjaśnień udzielonych przez Dyrektora OUM w Szczecinie.

Ustalenia:

Plan kontroli wynikających z ustawy o systemach oceny zgodności o nadzoru rynku 
na 2024 r. został zrealizowany w całości.

W OUM w Szczecinie kontrole wynikające z ustawy o systemach oceny zgodności 
i nadzoru rynku są wykonywane przez upoważnionych pracowników Wydziału Nadzoru 
i Kontroli, zwanego dalej „WNiK”.

W OUM w Szczecinie nie funkcjonuje wewnętrzna instrukcja przeprowadzania kontroli 
w zakresie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. Postępowanie w tym zakresie 
opiera się na przepisach powszechnie obowiązującego prawa oraz pomocniczo w oparciu 
o opracowany w administracji miar przewodnik dotyczący kontroli przyrządów pomiarowych 
w nadzorze rynku.

W OUM w Szczecinie w zakresie kontroli wynikających z ustawy o systemach oceny 
zgodności o nadzoru rynku praktykuje się samokształcenie polegające na tym, że nowy pracownik 
zapoznaje się m.in. z dokumentacją kontrolną oraz wzorami dokumentów kontrolnych 
opracowanymi przez WNiK. Szkolony pracownik uczestniczy w kontroli jako członek zespołu 
wraz z doświadczonym pracownikiem, zdobywając wymagane doświadczenie.

Pracownicy wykonujący czynności kontrolne na podstawie ustawy o systemach oceny 
zgodności i nadzoru rynku są przeszkoleni w tym zakresie oraz posiadają odpowiednie zapisy w 
zakresie swoich obowiązków służbowych. 

W OUM w Szczecinie czynności kontrolne są prowadzone w sposób tradycyjny (papierowy). 
W systemie ŚWITEŹ ze wzorów obowiązujących w formie elektronicznej generowane jest jedynie 
upoważnienie do kontroli. Protokół kontroli jest sporządzany w papierowej formie i nie jest 
umieszczany w systemie ŚWITEŹ. 

Stwierdzone nieprawidłowości o niskim poziomie istotności:

1. Brak odwzorowania cyfrowego w systemie ŚWITEŹ dokumentów sporządzonych w 
formie papierowej, np. protokołu kontroli.

2. Brak listy kontrolnej sprawdzenia oznakowania wagi nieautomatycznej, która powinna 
stanowić załącznik do protokołu kontroli (sprawa OUM09.WN.510.5.2025).

4. Procedury oraz prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych

4.4. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości przedmiotu 
zamówienia wyższej niż 130.000 zł netto

Ocena: 
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Na podstawie dokumentacji stwierdzono, że zadania z zakresu zamówień publicznych 
realizowane są prawidłowo.

Na podstawie:

 zestawień zamówień publicznych o wartości wyższej niż 10.000 zł netto przekazanych 
przez OUM w Szczecinie,

 dokumentacji dotyczącej planów zamówień publicznych oraz sprawozdań 
z udzielonych zamówień, przekazanej przez OUM w Szczecinie,

 dokumentacji zamówień publicznych, przekazanej przez OUM w Szczecinie,
 wyjaśnień Dyrektora OUM w Szczecinie.

Ustalenia:

W okresie objętym kontrolą w OUM w Szczecinie przeprowadzono trzy 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przedmiotu zamówienia wyższej 
niż 130.000 zł netto. Analizie poddano następujące postępowania:

 OUM09.WO.RA.21.01.2025 – wymiana okien w budynku OUM w Szczecinie,
 OUM09.WO.RA.21.03.2025 – termomodernizacja budynku OUM w Szczecinie 

(docieplenie stropu i stropodachu). 

Powyższe postępowania zostały przeprowadzone w trybie podstawowym, o którym mowa w 
art. 275 pkt 1 ustawy PZP.

W okresie objętym kontrolą dokonywano publikacji rocznych planów zamówień publicznych 
na stronie internetowej OUM w Szczecinie. Sprawozdania z przeprowadzonych zamówień 
przekazywano do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

4.5. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości przedmiotu 
zamówienia nieprzekraczającej 130.000 zł netto

Ocena: 

Na podstawie dokumentacji stwierdzono, że prowadzenie przedmiotowych postępowań o 
udzielenie zamówień publicznych  realizowane jest prawidłowo.

Na podstawie:

 dokumentacji zamówień publicznych, przekazanej przez OUM w Szczecinie,
 zestawień zamówień publicznych o wartości wyższej niż 10.000 zł netto przekazanych 

przez OUM w Szczecinie,
 wyjaśnień Dyrektora OUM w Szczecinie.

Ustalenia:

Przepisy ustawy PZP dopuszczają niestosowanie jego przepisów wobec postępowań 
o wartości przedmiotu zamówienia poniżej pewnego progu wartości przedmiotu zamówienia 
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(130.000 zł6 – art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP). Regulację postępowań podprogowych (bagatelnych) 
pozostawiono uregulowaniom wewnętrznym poszczególnych zamawiających.

W OUM w Szczecinie ww. postępowania są regulowane przepisami zarządzenia Nr 4/2021 
Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Szczecinie z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia 
procedury dotyczącej zamówień o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130 000 zł, zwanego 
dalej „Zarządzeniem Nr 4/2021”.

Procedura udzielenia zamówienia prowadzona jest na podstawie zatwierdzonego przez 
Dyrektora OUM w Szczecinie i przygotowanego przez Kierownika Referatu Administracyjno-
Gospodarczego wniosku, po uprzednim rozeznaniu rynku oraz szacowaniu wartości przedmiotu 
zamówienia. Tryb wyłonienia wykonawcy uzależniony jest od wartości przedmiotu zamówienia. 
Przepisy Zarządzenia Nr 4/2021 przewidują 4 przedziały wartości netto przedmiotu zamówienia:

 do 1.000 zł,
 pomiędzy 1.000 zł a 5.000 zł,
 pomiędzy 5.000 zł a 50.000 zł,
 pomiędzy 50.000 zł a 130.000 zł.

Dla zamówień mieszczących się w przedziałach wartości pomiędzy 5.000 zł a 50.000 zł oraz 
50.000 zł a 130.000 zł jest wymagane umieszczenie zaproszenia do składania ofert na stronie 
internetowej (BIP) Urzędu wraz ze skierowaniem analogicznego zaproszenia do składania ofert do 
co najmniej trzech potencjalnych oferentów.

Przy zamówieniach o wartości pomiędzy 50.000 zł a 130.000 zł ponadto jest wymagane 
sporządzenie szczegółowego opisu przedmiotu oraz warunków realizacji zamówienia.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena lub cena wraz z istotnymi warunkami 
odnoszącymi się do realizacji zamówienia.

W ramach kontroli dokonano przeglądu następujących postępowań zakupowych 
o kwotach przekraczających 10.000 zł netto (w okresie objętym kontrolą przeprowadzono łącznie 
18 zamówień):

Nr postępowania/data zawarcia umowy Przedmiot zamówienia

OUM09.WO.RA.261.23.2024  12.11.2024 Zakup notebooków

OUM09.WO.RA.222.5.2024     9.05.2024 Prace remontowe w pomieszczeniach WL 
OUM w Szczecinie

OUM09.WO.RA.224.5.2024     21.05.2024 Remont schodów wejściowych w OUM 
w Szczecinie

OUM09.WO.RA.261.7.2025     27.06.2025 Zakup kolb pomiarowych dla WL OUM 
w Szczecinie

OUM09.WO.RA.261.18.2025   15.09.2025 Zakup kolb pomiarowych dla WZ 
w Stargardzie Szczecińskim

6 Od 1 stycznia 2026 r. powyższa kwota wynosi 170.000 zł, zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2025 r. o zmianie ustawy – 
Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2025 r. poz.1173)
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OUM09.WO.RA.222.18.2025   23.06.2025 Prace izolacyjne w budynku WZ w Zielonej 
Górze

Analiza dokumentacji powyższych postępowań wykazała, że zostały one przeprowadzone 
zgodnie z uregulowaniami zawartymi w Zarządzeniu Nr 4/2021.

Nieprawidłowości w prowadzeniu postępowań podprogowych (bagatelnych) nie 
stwierdzono.

Zalecenia pokontrolne

Ad pkt 1.1 Wykonywanie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów do pomiaru prędkości 
pojazdów w kontroli ruchu drogowego

Zaleca się:

1. W protokołach sprawdzeń dokumentować, w jaki sposób wyznaczona została długość 
odcinka drogi.

2. W świadectwach legalizacji oraz w protokołach sprawdzenia poprawnie wskazywać 
miejsca nałożenia cech zabezpieczających.

3. Wydawać świadectwa legalizacji w formie elektronicznej oraz stosować przewidziane 
w KPA sposoby doręczania pism, w tym w odniesieniu do wydruków świadectw 
legalizacji sporządzonych pierwotnie w formie elektronicznej.

Ad pkt 1.2 Wykonywanie prawnej kontroli metrologicznej wag nieautomatycznych.

Zaleca się:

1. Dochować szczególnej staranności przy sporządzaniu świadectw legalizacji w celu 
zachowania pełnej zgodności dokumentu ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do 
rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w 
sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych.

2. W protokołach sprawdzenia wpisywać poprawne dane dotyczące warunków 
klimatycznych.

3. Wydawać świadectwa legalizacji w formie elektronicznej oraz stosować przewidziane 
w KPA sposoby doręczania pism, w tym w odniesieniu do wydruków świadectw 
legalizacji sporządzonych pierwotnie w formie elektronicznej.

Ad pkt 1.3 Wykonywanie prawnej kontroli metrologicznej odmierzaczy paliw ciekłych oraz 
odmierzaczy gazu LPG

Zaleca się:
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Wydawać świadectwa legalizacji w formie elektronicznej oraz stosować przewidziane w 
KPA sposoby doręczania pism, w tym w odniesieniu do wydruków świadectw legalizacji 
sporządzonych pierwotnie w formie elektronicznej.

Ad pkt 2. Prowadzenie kontroli realizowanych na podstawie ustawy Prawo o miarach

Zaleca się:

W protokołach kontroli dokumentować nieprawidłowości odnoszące się do zakresu 
przeprowadzonej kontroli oraz stwierdzonego w jej wyniku stanu faktycznego i na nim opierać 
wyciągane i opisywane wnioski, które powinny korespondować z ustalonym stanem faktycznym.

Ad pkt 3. Prowadzenie oraz dokumentowanie kontroli i postępowań pokontrolnych, 
realizowanych na podstawie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru 
rynku

Zaleca się:

1. Do dokumentacji kontroli w systemie ŚWITEŹ dołączać odwzorowania cyfrowe 
wszystkich dokumentów wytworzonych poza systemem.

2. Każdorazowo załączać do protokołu kontroli listę kontrolną sprawdzenia oznakowania 
wagi nieautomatycznej.

POUCZENIE

Informacje o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych 
działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy złożyć w terminie 30 dni od daty otrzymania 
niniejszego wystąpienia.

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. 
z 2026 r. poz. 158), od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w wersji elektronicznej.

Z upoważnienia
Prezesa Głównego Urzędu Miar

dr hab. Lech Jaworski
Wiceprezes

Głównego Urzędu Miar
(podpisano elektronicznie)
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