
Warszawa, dnia 14 listopada 2025 r. 

Wystąpienie pokontrolne nr DNK-WN.80.7.2025.7

Jednostka kontrolowana:

Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie, 
pl. Lotników 4/5, 70-414 Szczecin 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………..…….…

(nazwa i adres jednostki kontrolowanej)

Kontroler:

Jarosław Baumann, nr legitymacji 185 – starszy specjalista w Wydziale Nadzoru 
Departamentu Nadzoru i Kontroli GUM

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………..…

(imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera)

Kontrolę w Okręgowym Urzędzie Miar w Szczecinie, pl. Lotników 4/5, 70-414 Szczecin 
zwanym dalej „OUM w Szczecinie”, przeprowadzono od 18 marca 2025 r. do 18 kwietnia 2025 r., 
na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr DNK-WN.80.7.2025.1, z 
12 marca 2025 r., wydanego z up. Prezesa Głównego Urzędu Miar, zwanego dalej „Prezesem 
GUM”, przez Wiceprezesa Głównego Urzędu Miar – Pana dr hab. Lecha Jaworskiego. Dodatkowo, 
na zasadach określonych w art. 35 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji 
rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224) w dniu 29 maja 2025 r., zwrócono się z prośbą do Dyrektora 
OUM w Szczecinie o dodatkowe wyjaśnienia. 

Zakres kontroli:

Zakres kontroli obejmował zgodność obowiązujących w OUM w Szczecinie uregulowań 
wewnętrznych (procedur) dotyczących legalizacji:

1) przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego;
2) wag nieautomatycznych;
3) odmierzaczy paliw ciekłych oraz odmierzaczy gazu ciekłego LPG,
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z przepisami powszechnie obowiązującego prawa w tym zakresie.

I. Ocena ogólna kontrolowanej działalności.

W OUM w Szczecinie zostały opracowane jednolite instrukcje legalizacji w zakresie 
przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego, wag nieautomatycznych 
oraz odmierzaczy paliw ciekłych i odmierzaczy gazu ciekłego propan-butan. 

Instrukcje są dokumentami pomocniczymi systematyzującymi i opisującymi merytorycznie 
proces legalizacji, które w OUM w Szczecinie są opracowywane i zatwierdzane przez osoby z 
największym doświadczeniem i praktyką metrologiczną w danej dziedzinie, tj. kierownika komórki 
organizacyjnej realizującej dane czynności. Instrukcje legalizacji podlegają ciągłej ewaluacji w 
przypadku zmian przepisów, konieczności dokonania zmian wynikających z wprowadzenia 
nowych przyrządów lub metod pomiarowych.

Z uwagi na pomocniczy charakter instrukcji, nie były one wprowadzane zarządzeniami 
Dyrektora OUM w Szczecinie. 

Poza instrukcjami, każdy z wydziałów OUM w Szczecinie korzysta z własnych formularzy 
protokołów sprawdzenia w zakresie wag nieautomatycznych oraz odmierzaczy paliw ciekłych 
i gazu ciekłego propan-butan. Obecnie trwają prace nad ujednoliceniem formularzy protokołów 
sprawdzeń tych przyrządów pomiarowych.

W ocenie kontrolującego, w celu jednolitego prowadzenia czynności związanych 
z legalizacją przyrządów pomiarowych, zasadne jest wprowadzanie, w drodze zarządzenia 
Dyrektora OUM w Szczecinie, wewnętrznych procedur regulujących zasady wykonywania 
powierzonych zadań z zakresu legalizacji przyrządów we wszystkich skontrolowanych obszarach.

II. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny cząstkowe kontrolowanej działalności

1. Legalizacja przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego

Ocena: 

Na podstawie dokonanych w toku kontroli ustaleń stwierdzono nieprawidłowości o niskim 
poziomie istotności.

Na podstawie:

1) analizy instrukcji dotyczących legalizacji przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów 
w kontroli ruchu drogowego,

2) wyjaśnień udzielonych przez Dyrektora OUM w Szczecinie,
3) udostępnionych dokumentów.

Ustalenia:

W OUM w Szczecinie opracowano następujące instrukcje legalizacji przyrządów do pomiaru 
prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego:
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1) INSTRUKCJA LEGALIZACJI IL-V-01 - „Przyrządy do pomiaru prędkości w kontroli 
ruchu drogowego”, wydanie 6 z 15 stycznia 2021 r.;

2) INSTRUKCJA LEGALIZACJI IL-V-02 - „Przyrządy do pomiaru prędkości w kontroli 
ruchu drogowego – pomiar odcinkowy”, wydanie 7 z 18 grudnia 2023 r.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Dyrektora OUM w Szczecinie, bezpośrednią 
przyczyną opracowania ww. instrukcji był brak procedur dotyczących sposobu postępowania 
podczas legalizacji w tym obszarze. Przepisy obowiązującego prawa nie opisują merytorycznie 
samego procesu legalizacji i nie zawierają szczegółowego opisu postępowania, używanych 
wzorców itp. Instrukcje są szczególnie przydatne w procesie szkoleń stanowiskowych i nabywania 
kompetencji technicznych przez nowych pracowników.

W zakresie legalizacji przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu 
drogowego w OUM w Szczecinie opracowano również następujące jednolite formularze 
protokołów sprawdzeń:

1) IL-V-01/F-01 Protokół sprawdzenia przyrządu do pomiaru prędkości pojazdów 
w kontroli ruchu drogowego;

2) IL-V-02/F-01 Protokół sprawdzenia przyrządu do pomiaru prędkości pojazdów 
w kontroli ruchu drogowego.

Stwierdzone nieprawidłowości o niskim poziomie istotności:

1. Instrukcja legalizacji przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu 
drogowego IL-V-01 nie uwzględnia przepisu § 31a rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać 
przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego, oraz 
szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli 
metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1081).

2. W formularzu protokołu sprawdzenia - IL-V-01/F-01 brak jest wersji i sumy kontrolnej 
oprogramowania przyrządu pomiarowego, o której mowa w § 20 ust. 2 pkt 1 lit. e 
rozporządzenia w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych1.

W ocenie kontrolującego, w celu jednolitego prowadzenia czynności związanych 
z legalizacją przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego, zasadne jest 
wprowadzanie, w drodze zarządzenia Dyrektora OUM w Szczecinie, wewnętrznych procedur 
regulujących zasady wykonywania powierzonych zadań, z zakresu legalizacji tych przyrządów. 

2. Legalizacja wag nieautomatycznych

Ocena: 

1 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej 
przyrządów pomiarowych (Dz. U. poz. 759), zwane dalej „Rozporządzeniem w sprawie kontroli przyrządów pomiarowych”
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Na podstawie dokonanych w toku kontroli ustaleń stwierdzono nieprawidłowości o niskim 
poziomie istotności.

Na podstawie:

1) analizy Instrukcji legalizacji IL-M-02 - Wagi nieautomatyczne, wydanie 
8 z 18 września 2024 r., zwanej dalej „Instrukcją legalizacji wag”;

2) wyjaśnień udzielonych przez Dyrektora OUM w Szczecinie;
3) udostępnionych dokumentów. 

Ustalenia:

Do legalizacji wag automatycznych w OUM w Szczecinie jest wykorzystywana Instrukcja 
legalizacji wag, która została zatwierdzona przez Naczelnika Wydziału Legalizacji.

Instrukcja legalizacji wag jest dokumentem pomocniczym systematyzującym proces 
legalizacji wag nieautomatycznych. Podstawowymi dokumentami dotyczącymi legalizacji są 
aktualne przepisy prawa przywołane w instrukcji2, 3, 4 oraz norma PN-EN 45501:2015 „Zagadnienia 
metrologiczne wag nieautomatycznych”.

Opracowana w OUM w Szczecinie Instrukcja legalizacji wag nie zawiera jednolitych 
formularzy protokołów sprawdzeń. W chwili obecnej każdy wydział OUM w Szczecinie korzysta 
z własnych formularzy protokołów sprawdzenia w zakresie wag nieautomatycznych. Jak wynika z 
przekazanych kontrolerowi wyjaśnień, konieczność stosowania protokołów sprawdzenia wynika 
bezpośrednio z § 20 Rozporządzenia w sprawie kontroli przyrządów pomiarowych.

Stwierdzone nieprawidłowości o niskim poziomie istotności:

1. Brak jednolitych formularzy protokołów sprawdzenia wag nieautomatycznych dla 
wszystkich komórek organizacyjnych OUM w Szczecinie.

2. W pkt 4.4.6.1 Instrukcji, odniesiono się do wartości 0,1 d, podczas gdy zgodnie 
z pkt A.4.4.3 normy PN-EN 45501:2015, w tym przypadku prawidłowe jest użycie 
wartości 0,1 e.

W ocenie kontrolującego, w celu jednolitego prowadzenia czynności związanych 
z legalizacją wag nieautomatycznych, zasadne jest wprowadzanie, w drodze zarządzenia Dyrektora 
OUM w Szczecinie, wewnętrznych procedur regulujących zasady wykonywania powierzonych 
zadań, z zakresu legalizacji tych przyrządów. 

3. Legalizacja odmierzaczy paliw ciekłych oraz odmierzaczy gazu ciekłego propan-butan

Ocena: 

2 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi 
nieautomatyczne, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych 
przyrządów pomiarowych (Dz. U. poz. 152), zwane dalej „Rozporządzeniem w sprawie wag nieautomatycznych”
3 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych (Dz. U. poz. 
802)
4 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań 
dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności (Dz.U. 2004 poz. 23)
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Na podstawie dokonanych w toku kontroli ustaleń stwierdzono nieprawidłowości o niskim 
poziomie istotności.

Na podstawie:

1) analizy instrukcji dotyczących legalizacji odmierzaczy paliw ciekłych oraz 
odmierzaczy gazu ciekłego propan-butan;

2) wyjaśnień udzielonych przez Dyrektora OUM w Szczecinie;
3) udostępnionych dokumentów.

Ustalenia:

W OUM w Szczecinie opracowano następujące instrukcje legalizacji odmierzaczy paliw 
ciekłych oraz odmierzaczy gazu ciekłego propan-butan:

1. Instrukcja legalizacji IL-Q-01 – odmierzacze paliw ciekłych innych niż gazy ciekłe, 
wydanie 1 z 16 października 2024 r.

2. Instrukcja legalizacji IL-Q-02 – odmierzacze gazu ciekłego propan-butan, 
wydanie 1 z 16 października 2024 r.

Powyższe instrukcje, zostały zatwierdzone przez Naczelnika Wydziału Legalizacji i są one 
dokumentami pomocniczymi systematyzującymi proces legalizacji odmierzaczy paliw ciekłych 
oraz odmierzaczy gazu ciekłego propan-butan. Podstawowym dokumentem dotyczącym legalizacji 
są aktualne przepisy prawa przywołane w instrukcji5, 6, 7.

Opracowane w OUM w Szczecinie instrukcje legalizacji odmierzaczy paliw ciekłych oraz 
odmierzaczy gazu ciekłego propan-butan nie zawierają jednolitych formularzy protokołów 
sprawdzeń. W chwili obecnej każdy wydział OUM w Szczecinie korzysta z własnych formularzy 
protokołów sprawdzenia w tym zakresie.

Jak wynika z przekazanych kontrolerowi wyjaśnień, konieczność stosowania protokołów 
sprawdzenia wynika bezpośrednio z § 20 Rozporządzenia w sprawie kontroli przyrządów 
pomiarowych.

Stwierdzone nieprawidłowości o niskim poziomie istotności:

1. Brak jednolitych formularzy protokołów sprawdzenia odmierzaczy paliw ciekłych oraz 
odmierzaczy gazu ciekłego propan-butan dla wszystkich komórek organizacyjnych 
OUM w Szczecinie.

2. W instrukcji legalizacji nr IL-Q-02:
1) w punkcie 4.3 „Przebieg sprawdzania” wskazano „odgaźnik” zamiast „separator 

gazu”;

5 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje 
pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń 
wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. poz. 1619), ), zwane dalej 
„Rozporządzeniem w sprawie instalacji pomiarowych”
6 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów 
pomiarowych (Dz.U. z 2007 r. poz. 27, z późn. zm.)
7 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych 
(Dz. U. poz. 815).
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2) w punkcie 4.3.1. „Oględziny zewnętrzne” przywołana jest dyrektywa NAWI8, 
dotycząca wag nieautomatycznych.

W ocenie kontrolującego, w celu jednolitego prowadzenia czynności związanych 
z legalizacją odmierzaczy paliw ciekłych oraz odmierzaczy gazu ciekłego propan-butan, zasadne 
jest wprowadzanie, w drodze zarządzenia Dyrektora OUM w Szczecinie, wewnętrznych procedur 
regulujących zasady wykonywania powierzonych zadań, z zakresu legalizacji tych przyrządów. 

Zalecenia pokontrolne

Zaleca się:

1. Opracować wewnętrzne procedury, regulujące zasady wykonywania powierzonych 
zadań z zakresu legalizacji przyrządów pomiarowych wskazanych w zakresie kontroli 
oraz wprowadzić je do wykorzystania w OUM w Szczecinie w drodze zarządzenia 
Dyrektora OUM. 
W celu zapewnienia jednolitego prowadzenia czynności związanych z legalizacją 
przyrządów pomiarowych we wszystkich skontrolowanych obszarach, w zakresie 
opracowania wskazanych wyżej procedur podjąć współpracę ze wszystkimi 
okręgowymi urzędami miar oraz Głównym Urzędem Miar.

2. Wyznaczyć pracowników merytorycznych do koordynacji i współpracy w tworzeniu 
ujednoliconych procedur w zakresie poszczególnych przyrządów pomiarowych.

3. Przeprowadzić analizę posiadanych instrukcji pod kątem ich wykorzystania w ramach 
ww. współpracy ze wszystkimi okręgowymi urzędami miar oraz Głównym Urzędem 
Miar.

POUCZENIE

Informacje o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych 
działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy złożyć w terminie 30 dni od daty otrzymania 
niniejszego wystąpienia.

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, od 
wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w wersji elektronicznej.

Z upoważnienia
Prezesa Głównego Urzędu Miar

dr hab. Lech Jaworski

8 dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/31/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw 
państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych (Dz. Urz. UE L 96 z 29.03.2014, 
str. 107)
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Wiceprezes
Głównego Urzędu Miar
(podpisano elektronicznie)
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