
Warszawa, dnia 13 listopada 2025 r. 

Wystąpienie pokontrolne nr DNK-WN.80.4.2025.7

Jednostka kontrolowana:

Okręgowy Urząd Miar w Warszawie
ul. Elektoralna 4/6, 00-139 Warszawa

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………..…….…

(nazwa i adres jednostki kontrolowanej)

Kontroler:

Konrad Królak, nr legitymacji 186 – główny specjalista w Wydziale Nadzoru Departamentu 
Nadzoru i Kontroli GUM

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………..…

(imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera)

Kontrolę w Okręgowym Urzędzie Miar w Warszawie, ul. Elektoralna 4/6, 00-139 Warszawa, 
zwanym dalej „OUM w Warszawie”, przeprowadzono od 17 marca 2025 r. do 19 kwietnia 2025 r., na 
podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr DNK-WN.80.4.2025.1, z 12 marca 
2025 r., wydanego z up. Prezesa Głównego Urzędu Miar, przez Wiceprezesa Głównego Urzędu Miar – 
Pana dr hab. Lecha Jaworskiego. Dodatkowo, na zasadach określonych w art. 35 ustawy z dnia 15 lipca 
2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224), kontroler, mailem z 29 maja 
2025 r., zwrócił się z prośbą do Dyrektora OUM w Warszawie o dodatkowe wyjaśnienia.

Zakres kontroli:

Zakres kontroli obejmował zgodność obowiązujących w OUM w Warszawie uregulowań 
wewnętrznych (procedur) dotyczących legalizacji:

1) przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego;
2) wag nieautomatycznych;
3) odmierzaczy paliw ciekłych oraz odmierzaczy gazu ciekłego LPG,

z przepisami powszechnie obowiązującego prawa w tym zakresie.
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I. Ocena ogólna kontrolowanej działalności

OUM w Warszawie przeprowadza legalizacje przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w 
kontroli ruchu drogowego na podstawie „Instrukcji legalizacji przyrządów do pomiaru prędkości 
pojazdów w ruchu drogowym”, wyd. z 9 kwietnia 2015 r., zwanej dalej „Instrukcją”. Instrukcja została 
opracowana w Wydziale Elektrycznym i Elektroniki W3 OUM w Warszawie. 

W odniesieniu do legalizacji wag nieautomatycznych i odmierzaczy paliw ciekłych oraz 
odmierzaczy gazu ciekłego LPG, w OUM w Warszawie nie opracowano wewnętrznych procedur w tym 
zakresie. Legalizacje odbywają się na podstawie przepisów rozporządzeń określających wymagania 
oraz szczegółowy zakres sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych 
przyrządów pomiarowych1, 2.

Pan Jarosław Wójcik - Naczelnik Wydziału Usług Metrologicznych OUM w Warszawie, 
zwanego dalej „WUM”, podał w swoim wyjaśnieniu3, że pracownicy OUM w Warszawie nie zgłaszali 
potrzeby opracowania jakichkolwiek materiałów pomocniczych w przedmiocie legalizacji tych 
przyrządów.

Przekazane przez Naczelnika Wydziału Nadzoru i Koordynacji, zwanego dalej „WNiK”, opisy 
czynności wykonywanych podczas legalizacji przyrządów pomiarowych (objętych zakresem kontroli) 
są opisami poglądowymi, które nie mają jednak odzwierciedlenia w oficjalnych dokumentach, 
wydanych pracownikom do stosowania.

W ocenie kontrolującego, w celu jednolitego prowadzenia czynności związanych z legalizacją, 
zasadne jest opracowanie wewnętrznych procedur wprowadzanych bezpośrednio zarządzeniami 
Dyrektora, regulujących w całym OUM w Warszawie zasady wykonywania powierzonych zadań 
dotyczących legalizacji przyrządów we wszystkich skontrolowanych obszarach.

II. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny cząstkowe kontrolowanej działalności

1. Legalizacja przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego

Ocena: 

Na podstawie Instrukcji stwierdzono nieprawidłowości o niskim poziomie istotności.

Na podstawie:

 analizy Instrukcji,
 analizy opisu przeprowadzonych czynności,
 wyjaśnień Naczelnika WNiK, Pana Adama Bigalke,
 wyjaśnień Naczelnika WUM, Pana Jarosława Wójcika.

Ustalenia:

1 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi 
nieautomatyczne, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych 
przyrządów pomiarowych (Dz. U. poz. 152), zwane dalej „Rozporządzeniem w sprawie wag”.
2 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje 
pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń 
wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1619).
3 Informacja mailowa z 4 czerwca 2025 r., udzielona przez Pana Jarosława Wójcika w zastępstwie Dyrektora OUM w 
Warszawie.
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W zakresie legalizacji przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego, 
w OUM w Warszawie funkcjonuje Instrukcja, mająca na celu określenie szczegółowego zakresu 
sprawdzeń, wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej. Instrukcja została stworzona w 
wyniku zgłoszenia przez pracowników OUM w Warszawie potrzeby jej opracowania, gdyż sposób 
sprawdzania przyrządów mógł budzić ich wątpliwości. Przedmiotem instrukcji są przyrządy radarowe, 
laserowe oraz prędkościomierze kontrolne.

Legalizacją przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego zajmują się 
pracownicy Laboratorium Elektryczności i Czasu Wydziału Usług Metrologicznych OUM w 
Warszawie, zwanego dalej „L3”. Pracownicy odbyli stosowne szkolenie oraz zostali poinformowani o 
konieczności stosowania Instrukcji, co potwierdzili podpisami. Stosowanie instrukcji jest kontrolowane 
w bieżącej pracy przez kierownika L3. Dodatkowo podczas kontroli komórek organizacyjnych, 
przeprowadzanych przez WNiK, jest kontrolowane wykonywanie legalizacji przyrządów do pomiaru 
prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego.

Stwierdzone nieprawidłowości o niskim poziomie istotności:

1. W pkt 10 lit. a Instrukcji użyto zwrotu „wzory zapisek”, podczas, gdy rozporządzenie 
Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej 
kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. poz. 759) w § 20 ust. 1 określa, 
że z przeprowadzonych czynności sprawdzenia sporządza się protokół.

2. W Instrukcji jest używane określenie „przyrządy do pomiaru prędkości w ruchu 
drogowym”, podczas gdy w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 
17 lutego 2014 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru 
prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego, oraz szczegółowego zakresu badań i 
sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów 
pomiarowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1081) jest stosowane  określenie „przyrządy do 
pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego”.

3. Instrukcja odnosi się do rozporządzenia dotyczącego przyrządów do pomiaru prędkości, 
aktualnego w dniu jej wydania i przywołuje adres publikacyjny (Dz. U. z 2014 r. poz. 281). 
Powyższe rozporządzenie zostało zmienione i w chwili obecnej, w zakresie prawnej 
kontroli metrologicznej przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu 
drogowego obowiązuje rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 lutego 2014 r., 
którego tekst jednolity został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym z 2019 r. pod poz. 1081.

W ocenie kontrolującego, w celu jednolitego prowadzenia czynności związanych z legalizacją 
przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego, zasadne jest wprowadzanie, 
w drodze zarządzenia Dyrektora, wewnętrznych procedur regulujących zasady wykonywania 
powierzonych zadań, z zakresu legalizacji tych przyrządów.

2. Legalizacja wag nieautomatycznych

Ocena:

W OUM w Warszawie brak jest wewnętrznych procedur w zakresie legalizacji wag 
nieautomatycznych.

Na podstawie:

 analizy opisu przeprowadzonych czynności,
 wyjaśnień Naczelnika WNiK,
 wyjaśnień Naczelnika WUM.
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Ustalenia:

Zgodnie z wyjaśnieniem Naczelnika WUM, w OUM w Warszawie wagi nieautomatyczne 
podlegają legalizacji „od zawsze”, a ich metody legalizacji były opisywane w wielu publikacjach. 
Pracownicy OUM w Warszawie nigdy nie postulowali potrzeby wprowadzenia jakichkolwiek 
dokumentów pomocniczych w tym zakresie.

Wagi nieautomatyczne zgłaszane do legalizacji ponownej w OUM w Warszawie są poddawane 
sprawdzeniu na zgodność z wymaganiami metrologicznymi określonymi w Rozporządzeniu w sprawie 
wag. Rozporządzenie to w § 10 ust. 2 wskazuje na konieczność stosowania normy PN-EN 45501, o 
czym pracownicy są dodatkowo informowani podczas szkoleń dotyczących legalizacji wag 
nieautomatycznych. Wyznaczeni pracownicy WNiK udostępniają normę PN-EN 45501 wszystkim 
zainteresowanym pracownikom, przeprowadzającym legalizacje wag nieautomatycznych.

W ocenie kontrolującego, w celu jednolitego prowadzenia czynności związanych z legalizacją 
wag nieautomatycznych, zasadne jest opracowanie wewnętrznych procedur regulujących zasady 
wykonywania powierzonych zadań, z zakresu legalizacji tych przyrządów oraz wprowadzenie ich 
zarządzeniem Dyrektora.

3. Legalizacja odmierzaczy paliw ciekłych oraz odmierzaczy gazu ciekłego LPG

Ocena:

W OUM w Warszawie brak jest wewnętrznych procedur w zakresie legalizacji odmierzaczy 
paliw ciekłych oraz odmierzaczy gazu ciekłego LPG.

Na podstawie:

 analizy opisu przeprowadzonych czynności,
 wyjaśnień Naczelnika WNiK,
 wyjaśnień Naczelnika WUM.

Ustalenia:

Legalizacja odmierzaczy paliw ciekłych i odmierzaczy LPG w OUM w Warszawie jest 
przeprowadzana na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego w tym zakresie.

Zgodnie z wyjaśnieniem Naczelnika WUM, legalizacja odmierzaczy paliw ciekłych 
i odmierzaczy gazu ciekłego LPG, podobnie jak legalizacja wag nieautomatycznych, jest prowadzona 
w OUM w Warszawie od wielu lat. Również w tym obszarze pracownicy OUM w Warszawie nie 
zgłaszali potrzeby opracowania jakichkolwiek materiałów pomocniczych w przedmiocie legalizacji.

W ocenie kontrolującego, w celu jednolitego prowadzenia czynności związanych z legalizacją 
odmierzaczy paliw ciekłych oraz odmierzaczy gazu ciekłego LPG, zasadne jest opracowanie 
wewnętrznych procedur regulujących zasady wykonywania powierzonych zadań, z zakresu legalizacji 
tych przyrządów oraz wprowadzenie ich zarządzeniem Dyrektora.

Zalecenia pokontrolne

Zaleca się:
1. Opracować wewnętrzne procedury, regulujące zasady wykonywania powierzonych zadań 

z zakresu legalizacji przyrządów pomiarowych wskazanych w zakresie kontroli oraz 
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wprowadzić je do wykorzystania w OUM w Warszawie w drodze zarządzenia Dyrektora 
OUM. 
W celu zapewnienia jednolitego prowadzenia czynności związanych z legalizacją 
przyrządów pomiarowych we wszystkich skontrolowanych obszarach, w zakresie 
opracowania wskazanych wyżej procedur podjąć współpracę ze wszystkimi okręgowymi 
urzędami miar oraz Głównym Urzędem Miar.

2. Wyznaczyć pracowników merytorycznych do koordynacji i współpracy w tworzeniu 
ujednoliconych procedur w zakresie poszczególnych przyrządów pomiarowych.

3. Przeprowadzić analizę posiadanych instrukcji pod kątem ich wykorzystania w ramach ww. 
współpracy ze wszystkimi okręgowymi urzędami miar oraz Głównym Urzędem Miar.

POUCZENIE

Informacje o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach 
lub przyczynach ich niepodjęcia należy złożyć w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego 
wystąpienia.

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, 
od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w wersji elektronicznej.

Z upoważnienia
Prezesa Głównego Urzędu Miar

dr hab. Lech Jaworski
Wiceprezes

Głównego Urzędu Miar
(podpisano elektronicznie)
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