
Warszawa, dnia 14 listopada 2025 r. 

Wystąpienie pokontrolne nr DNK-WN.80.8.2025.7

Jednostka kontrolowana:

Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
ul. Młodych Techników 61/63, 53-647 Wrocław

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………..…….…

(nazwa i adres jednostki kontrolowanej)

Kontroler:

Robert Majkowski, nr legitymacji 184 – główny specjalista w Wydziale Nadzoru Departamentu 
Nadzoru i Kontroli GUM

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………..…

(imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera)

Kontrolę w Okręgowym Urzędzie Miar we Wrocławiu, ul. Młodych Techników 61/63, 53-647 
Wrocław, zwanym dalej „OUM we Wrocławiu”, przeprowadzono od 19 marca 2025 r. do 19  kwietnia 
2025 r., na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr  DNK-WN.80.8.2025.1, 
z 12 marca 2025 r., wydanego z up. Prezesa Głównego Urzędu Miar, zwanego dalej „Prezesem GUM”, 
przez Wiceprezesa Głównego Urzędu Miar – Pana dr hab. Lecha Jaworskiego. Dodatkowo, na zasadach 
określonych w art. 35 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 
r. poz. 224), kontroler, mailem z 29 maja 2025 r., zwrócił się z prośbą do Dyrektora OUM we Wrocławiu 
o dodatkowe wyjaśnienia.

Zakres kontroli:

Zakres kontroli obejmował zgodność obowiązujących w OUM we Wrocławiu uregulowań 
wewnętrznych (procedur) dotyczących legalizacji:

1) przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego;
2) wag nieautomatycznych;

3) odmierzaczy paliw ciekłych oraz odmierzaczy gazu ciekłego LPG,
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z przepisami powszechnie obowiązującego prawa w tym zakresie.

I. Ocena ogólna kontrolowanej działalności

W OUM we Wrocławiu zostały opracowane niżej wymienione instrukcje w zakresie legalizacji 
odmierzaczy paliw ciekłych oraz gazu ciekłego LPG:

 Instrukcja sprawdzania odmierzaczy paliw ciekłych i biopaliw ciekłych, nr systemowy 
IL/W2/01, wydanie 03 z 30 stycznia 2015 r.,

 Instrukcja sprawdzania odmierzaczy paliw ciekłych gazu ciekłego propan-butan, 
nr systemowy IL/W2/02, wydanie 02 z 30 stycznia 2015 r.

Powyższe instrukcje zostały zatwierdzone przez Naczelnika Wydziału Objętości 
i Ciśnienia OUM we Wrocławiu, zwanego dalej „WOiC”. 

Legalizacje pozostałych przyrządów odbywają się na podstawie przepisów właściwych 
rozporządzeń1, 2.

Dyrektor OUM we Wrocławiu podał w swoim wyjaśnieniu3, że wewnętrzne uregulowania w tym 
zakresie nie są konieczne, ponieważ rozporządzenia w pełni określają wymagania, zakres sprawdzeń 
dla tych przyrządów oraz sposób w jaki te sprawdzenia należy wykonać. 

Przekazane w trakcie kontroli opisy czynności wykonywanych podczas legalizacji przyrządów 
pomiarowych (objętych zakresem kontroli) są opisami poglądowymi, które nie mają jednak 
odzwierciedlenia w oficjalnych dokumentach, wydanych pracownikom do stosowania.

W ocenie kontrolującego, w celu jednolitego prowadzenia czynności związanych z legalizacją 
przyrządów pomiarowych, zasadne jest opracowanie wewnętrznych procedur wprowadzanych 
bezpośrednio zarządzeniami Dyrektora OUM we Wrocławiu, regulujących w całym OUM we 
Wrocławiu zasady wykonywania powierzonych zadań dotyczących legalizacji przyrządów we 
wszystkich skontrolowanych obszarach. 

II. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny cząstkowe kontrolowanej działalności

1. Legalizacja przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego

Ocena:

W OUM we Wrocławiu brak jest wewnętrznych procedur w zakresie legalizacji przyrządów do 
pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego.

Na podstawie:

 analizy opisu przeprowadzonych czynności,

1 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy 
do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych 
podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1081), zwane dalej 
„Rozporządzeniem w sprawie przyrządów do pomiaru prędkości”
2 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi 
nieautomatyczne, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych 
przyrządów pomiarowych (Dz. U. poz. 152), zwane dalej „Rozporządzeniem w sprawie wag nieautomatycznych”
3 e-mail z 26 marca 2025 r.
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 wyjaśnień Naczelnika Wydziału Nadzoru i Koordynacji, pana Sławomira Antkowiaka, 
zwanego dalej „Naczelnikiem WNiK”,

 wyjaśnień Dyrektora OUM we Wrocławiu.

Ustalenia:

W OUM we Wrocławiu nie istnieją wewnętrze uregulowania w zakresie legalizacji przyrządów 
do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego. Legalizacja ww. przyrządów 
wykonywana jest zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie przyrządów do pomiaru prędkości. W OUM 
we Wrocławiu uznano, że wewnętrzne uregulowania w tym zakresie nie są konieczne, ponieważ 
Rozporządzenie w sprawie przyrządów do pomiaru prędkości w pełni określa wymagania, zakres 
sprawdzeń dla tych przyrządów oraz sposób w jaki te sprawdzenia należy wykonać. Dodatkowo przy 
legalizacji wykorzystuje się instrukcje obsługi danych przyrządów.

W ocenie kontrolującego, w celu jednolitego prowadzenia czynności związanych z legalizacją 
przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego, zasadne jest opracowanie 
wewnętrznych procedur regulujących zasady wykonywania powierzonych zadań, z zakresu legalizacji 
tych przyrządów oraz wprowadzenie ich zarządzeniem Dyrektora.

2. Legalizacja wag nieautomatycznych

Ocena:

W OUM we Wrocławiu brak jest wewnętrznych procedur w zakresie legalizacji wag 
nieautomatycznych.

Na podstawie:

 analizy opisu przeprowadzonych czynności,
 wyjaśnień Naczelnika WNiK, pana Sławomira Antkowiaka,
 wyjaśnień Dyrektora OUM we Wrocławiu.

Ustalenia:

W OUM we Wrocławiu nie istnieją wewnętrze uregulowania w zakresie legalizacji wag 
nieautomatycznych. Wagi nieautomatyczne zgłaszane do legalizacji ponownej w OUM we Wrocławiu 
są poddawane sprawdzeniu na zgodność z wymaganiami metrologicznymi określonymi w 
Rozporządzeniu w sprawie wag nieautomatycznych. Dodatkowo, zgodnie z § 11 ust. 8 tego 
rozporządzenia, stosowana jest norma PN-EN 45501, która jest ogólnie dostępna na dysku dla 
pracowników wykonujących legalizację wag nieautomatycznych.

W ocenie kontrolującego, w celu jednolitego prowadzenia czynności związanych z legalizacją wag 
nieautomatycznych, zasadne jest opracowanie wewnętrznych procedur regulujących zasady 
wykonywania powierzonych zadań, z zakresu legalizacji tych przyrządów oraz wprowadzenie ich 
zarządzeniem Dyrektora OUM we Wrocławiu.
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3. Legalizacja odmierzaczy paliw ciekłych oraz odmierzaczy gazu ciekłego LPG

Ocena:

W OUM we Wrocławiu opracowano instrukcje legalizacji odmierzaczy paliw ciekłych oraz 
odmierzaczy gazu ciekłego LPG. Instrukcje te nie zostały wprowadzanie do stosowania bezpośrednio 
zarządzaniami Dyrektora.

Na podstawie:

 analizy instrukcji dotyczących odmierzaczy paliw ciekłych i odmierzaczy LPG,
 wyjaśnień Naczelnika WNiK, pana Sławomira Antkowiaka,
 wyjaśnień Dyrektora OUM we Wrocławiu.

Ustalenia:

W OUM we Wrocławiu funkcjonują dwie instrukcje legalizacji dotyczące odmierzaczy paliw 
ciekłych oraz odmierzaczy gazu ciekłego LPG.

Bezpośrednią przyczyną stworzenia instrukcji było ujednolicenie postępowania podczas 
czynności legalizacyjnych odmierzaczy. Instrukcje zostały zatwierdzone przez Naczelnika WOiC, co 
wynika z postanowień systemu zarządzania w OUM we Wrocławiu opartego na normie PN-EN 
ISO/IEC 17025, który miał zastosowanie w przypadku wszystkich opracowanych instrukcji, a nie tylko 
w laboratoriach wzorcujących. Opracowywanie dokumentów dotyczących sprawdzeń przyrządów 
pomiarowych odbywało się w uzgodnieniu z ówczesnym Dyrektorem OUM we Wrocławiu, jednak nie 
potwierdzał on tego na piśmie. Odpowiedzialni za poinformowanie pracowników o konieczności 
stosowania powyższych instrukcji byli naczelnicy wydziałów. Stosowanie przez pracowników 
instrukcji jest kontrolowane bezpośrednio przez naczelników i kierowników komórek organizacyjnych, 
podczas codziennej pracy oraz przez WNiK podczas corocznej kontroli. Skuteczność instrukcji jest 
dokonywana na bieżąco przez pracowników, podczas wykonywania czynności legalizacyjnych. 
Wszystkie funkcjonujące instrukcje są jednolite dla całego okręgu.

W ocenie kontrolującego, w celu jednolitego prowadzenia czynności związanych z legalizacją 
odmierzaczy paliw ciekłych oraz odmierzaczy gazu ciekłego LPG, zasadne jest wprowadzanie, w 
drodze zarządzenia Dyrektora OUM we Wrocławiu, wewnętrznych procedur regulujących zasady 
wykonywania powierzonych zadań, z zakresu legalizacji tych przyrządów. 

Zalecenia pokontrolne

Zaleca się:

1. Opracować wewnętrzne procedury, regulujące zasady wykonywania powierzonych zadań 
z zakresu legalizacji przyrządów pomiarowych wskazanych w zakresie kontroli oraz 
wprowadzić je do wykorzystania w OUM we Wrocławiu w drodze zarządzenia Dyrektora 
OUM. 
W celu zapewnienia jednolitego prowadzenia czynności związanych z legalizacją 
przyrządów pomiarowych we wszystkich skontrolowanych obszarach, w zakresie 
opracowania wskazanych wyżej procedur podjąć współpracę ze wszystkimi okręgowymi 
urzędami miar oraz Głównym Urzędem Miar.

2. Wyznaczyć pracowników merytorycznych do koordynacji i współpracy w tworzeniu 
ujednoliconych procedur w zakresie poszczególnych przyrządów pomiarowych.
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3. Przeprowadzić analizę posiadanych instrukcji pod kątem ich wykorzystania w ramach ww. 
współpracy ze wszystkimi okręgowymi urzędami miar oraz Głównym Urzędem Miar.

POUCZENIE

Informacje o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach 
lub przyczynach ich niepodjęcia należy złożyć w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego 
wystąpienia.

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, 
od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w wersji elektronicznej.

Z upoważnienia
Prezesa Głównego Urzędu Miar

dr hab. Lech Jaworski
Wiceprezes

Głównego Urzędu Miar
(podpisano elektronicznie)
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